
PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA  

ELEKTA PRECISE  
 O feixe não desliga após a dose atingida 

1. Pressione o botão amarelo 

 

 

   

 

 

2. Se o problema persistir aperte o botão de emergência vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perigo de colisão do equipamento com o paciente e outras 

situações gerais aperte o botão de emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Técnicos não se ausentem do comando enquanto o feixe 

estiver ligado (Beam On) 


